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現場環境における三次元測定機の寸法の違いを用いた温度補正の開発 

低熱膨張ブロックゲージ（CBC）の目盛誤差からスケール温度計の誤差補正を行ない、校正

された温度計からワーク温度計の誤差補正を行なうことにより目盛誤差を低減できます。 

本技術の内容・特徴 

 
 
従来技術に比べての優位性 

➊ スケール側の倍率誤差とオフセット誤差

ワーク側のオフセット誤差の評価法を提

案 

➋ スケールとワーク温度計の補正が可能と

なり目盛誤差が低減 

予想される効果・応用分野 

➊ 三次元測定機などの座標測定機の高精度

化 

➋ この補正法により現在ユーザが使用して

いる三次元測定機の持つ精度以上の高精

度化が可能 
 

提供できる支援方法 

 特許利用（技術活用） 

 共同研究 
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図1. CBGの寸法の違いにおける目盛誤差 

図2. 温度補正前後の20℃の時の目盛誤差 

図3. 三次元測定機（CMM） 
の温度計の配置 

図5. 鋼製ブロックゲージの温度補正前後の目盛誤差 

図4. CMM付属のワーク温度twとワーク温度twXの相関図 
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